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3．交換時期
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（図1）。

（図2）。
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中央の剥離フィルムを剥がし（図3）、接触面を創傷部に当てて

本品を初期固定する。しわが入らないようにゆっくりと左右の

剥離フィルムを取り除く（図4、5）。貼付するときには本品を

伸ばさないように注意する。
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(3) 本品に含まれる原材料に対するアレルギーが既知の患者に使用
　　しないこと。
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